ATTESTATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

Demandeur : WINNCARE France
Le Pas du Chateau, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit
Site ASKLE SANTE
200 rue Charles Tellier
Actiparc de Grézan
30034 Nimes
N° SIRET: 950 020180 00036

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

Support a air motorisé AXTAIR AUTOMORPHO® et AXTAIR AUTOMORPHO® Plus
Références : (AXTAIR AUTOMORPHO) VAXT4/AUTO, VAXT4/AUTO100, VAXT4/CIC, VAXT4/CIC100 ,
(AXTAIR AUTOMORPHO PLUS) VAXT4/AUTO-P, VAXT4/AUTO100-P, VAXT4/CIC-P, VAXT4/CIC100-P,
VAXT4/AUTO120-P, VAXT4/CIC120P

équipé(s) de:

Compresseur : VAXT4/POMPE/AUTO (AXTAIR AUTOMORPHO) ou VAXT/POMPE/AUTOP (AXTAIR AUTOMORPHO PLUS)

Sur matelas & air motorisé a pression alternée d’une hauteur de plus de 11 cm d'air thérapeutique

Support de plus de 5 cm en mousse polyéther
Housse en Promust PUHD réf. VHAXT/HAUT (Polyuréthane/Polyester)
Housse en Promust CIC réf. VHCIC/AXT/HAUT (Polyuréthane-Polycarbonate/Polyester)

Dimension total : Longueur >194 cm x Largeur >86 c¢m
remplit(remplissent) les exigences des normes ou réglements techniques particuliers actuellement en vigueur ;

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas
et surmatelas d'aides a la prévention des escarres suivant I'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

Pour les tests matériaux : n® M367150126, M367140660, M367140661, M367140662,P131570 - DE/1,
M367150127, M367140029, M367140030, M367140031, P141594 DE/1, M367150129, M367150132,
M367150263, M367150264, M367150115, M367150116, M367150117, M367150118, M367161164,
M367161165, M367161169, M367161177, M367161178, MA 18-0026-0319, MA 18-0026-0317, MA 18-
0026-0173, MA 18-0026-0171,MA 18-0026-0176

Pour les tests feu : n° 367150380, 367150381, 367140349, 367140350

Pour les mesures de répartition de pression : n° M367150130, M367150131, M367161167,
M367161168, MA 18-0026-0174,MA 18-0026-0175

Pour la notice d'utilisation : n° M367150133 (Axtair VAXT4/AUTO), M367161166 (Axtair VAXT4/AUTO-
P), MA 18-0026-0177 (Axtair VAXT4/AUTO120-P)
Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraine la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les

modifications éventuelles doivent étre notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui
décidera de la suite & donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne conceme que le(s) produit(s) soumis & l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun
cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantrr que le pruduil n'a falt l'objet daucune
modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé SOU$ les caractéristiquas d'origine: = = -
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Champs Sur marne, le 16[05!201 8

Responsable de section ;

10, rue Galilée
77420 Champs sur Marne
Tél: +33 (0)172 84 97 84

2447

.
[
.
I
l
l
f
[
I
.
[
[
l
F
|
I
[
¥
I
I
.

INSTITUT TEcHNoLosioue  Www.fcba.fr




